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RIASSUNTO 

INTRODUZIONE 

La radioterapia adattiva è una pratica clinica consolidata, soprattutto in alcuni tipi di tratta-
menti soggetti a rapidi cambiamenti a causa della presenza di organi a rischio (OAR) che influen-
zano il movimento del target. Il processo di adattabilità del trattamento al singolo caso combina 
strumenti come l’acquisizione di immagini pretrattamento, la valutazione clinica del reale bisogno 
di adattamento, la pianificazione del nuovo trattamento e la garanzia della qualità finale di 
questo processo. Le moderne apparecchiature di radioterapia permettono di attuare diverse stra-
tegie in modalità online o offline. Lo scopo di questo lavoro è definire una procedura di ART 
offline capace di garantire un corretto replanning nei trattamenti prostatici secondo parametri 
di valutazione oggettivi. 

MATERIALI E METODI 

Il protocollo di simulazione e trattamento dei pazienti prostatici prevede lo svuotamento 
dell’ampolla rettale (quando ritenuto clinicamente necessario) e il riempimento della vescica 
previa assunzione di un predeterminato volume d’acqua da parte del paziente e un’attesa utile 
al defluire dell’urina nella stessa. Affinchè le condizioni della simulazione vengano rispettate 
anche durante il trattamento, si effettuano controlli giornalieri tramite immagini CBCT. Il pro-
tocollo IGRT prevede la fusione rigida delle immagini acquisite nel bunker con quelle derivate 
dalla TC di simulazione. Per lo studio sono stati selezionati 23 pazienti affetti da adenocarcinoma 
della prostata (medio e basso rischio) sottoposti a 40 frazioni con una dose giornaliera di 
2Gy/die (80 Gy). I pazienti sono stati trattati in posizione supina, le braccia sopra il torace e 
le gambe su un sistema di immobilizzazione (Prostep Klarity). Il workflow ART offline ha richiesto 
l’uso delle verifiche pretrattamento, la registrazione con le immagini della simulazione e il cal-
colo delle variazioni di riempimento di retto e vescica. L’analisi è stata effettuata tramite soft-
ware Velocity v4.0 (Varian Medical System). Alla fine del procedimento automatico generato 
dal software Velocity, si sono rese disponibili delle immagini adattate tra TC e CBCT chiamate 
aCT (adaptive CT). La contornazione degli organi di interesse sulle aCT è avvenuta in maniera 
automatica. Per permettere un confronto quantitativo efficace sono stati presi in considerazione 
il coefficiente di DICE e indici statistici di dispersione e distribuzione. 

RISULTATI 

La dispersione dei valori percentuali relativi al volume del retto risulta maggiore nei casi 
afferenti al gruppo A. La distribuzione delle percentuali di cambiamento del retto nel gruppo A 
ha avuto come valore IQR = 5,55% (Q1=-4,06%; Q2= -1,13%; Q3= 1,49%) mentre nel gruppo 
B IQR= 4,24% (Q1= -2,50%; Q2= 2,09%; Q3= 1,75%). La dispersione dei valori percentuali 
relativi al volume della vescica risulta maggiore nei casi afferenti al gruppo A. La distribuzione 
delle percentuali di cambiamento della vescica nel gruppo A ha avuto come valore IQR = 9,65% 
(Q1=-7,34%; Q2= -2,32%; Q3= 2,31%) mentre nel gruppo B IQR= 12,13% (Q1= -7,18%; Q2= 
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-1,56%; Q3= 4,96%).  Il coefficiente di DICE nel gruppo A ha evidenziato una sovrapponibilità 
giornaliera della vescica in media pari a 0,91 ± 0,07. Nel gruppo B, la stessa sovrapponibilità 
ha raggiunto il valore medio di 0,92 ± 0,06. Il volume del retto, nel gruppo A ha avuto coeffi-
ciente di Dice medio pari a 0,87 ± 0,10, mentre nel gruppo B la stessa sovrapponibilità ha 
raggiunto un valore medio di 0,89 ± 0,09. 

CONCLUSIONI  

Dai risultati ottenuti si evince che il valore del coefficiente DICE è un indice utile per stabilire 
se la localizzazione dei volumi è sovrapponibile a quella della TC di simulazione. Andrebbe perciò 
verificato, in fase di attuazione di un protocollo di ART Offline, per le prime cinque frazioni di 
terapia, ritenute nella nostra pratica clinica un tempo utile affinché si possa stimare velocemente 
l’effettiva necessità di ripianificazione. Poiché questo indice non prende in considerazione i 
volumi ma solo la loro sovrapponibilità geometrica, in caso di adozione di un workflow di radio-
terapia adattiva offline, si consiglia di effettuare anche un controllo delle medie dei volumi degli 
OAR, soprattutto per quel che concerne la vescica, più soggetta a cambiamenti di questo tipo che 
di variazioni della localizzazione spaziale. 

Parole chiave: Radioterapia Adattiva Offline, replanning, registrazioni deformabili, carcinoma 
prostatico, IGRT, Cone Beam CT. 

INTRODUZIONE 

La sfida principale nel trattamento della neoplasia prostatica, nella moderna radioterapia a 
fasci esterni, risiede nelle variazioni anatomiche e di posizionamento della prostata e degli organi 
a rischio circostanti [1]. Tali variazioni sono spesso un limite all’accuratezza del trattamento e 
possono ridurre l’efficacia della terapia [2]. Infatti, le tecniche dinamiche ad intensità modulata 
(IMRT) o la modulazione volumetrica ad arco (VMAT), comunemente utilizzate per il trattamento 
della neoplasia prostatica [3], permettono di rilasciare il massimo della dose al target con un 
gradiente di dose circostante elevato [4]. Proprio questa caratteristica richiede che il target 
(PTV) sia correttamente localizzato e identificato grazie ad immagini acquisite prima del tratta-
mento. La radioterapia guidata dalle immagini (IGRT) si avvale di immagini volumetriche (CBCT- 
ConeBeam Computed Tomography) [5] acquisite prima di ogni frazione o in accordo a differenti 

Dice coeffi-
cient rectum  

DiceR 

Dice coeffi-
cient bladder 

DiceB 

CBCT image acceptance Volume variation 
percentage  

rectum 
VR 

Volume variation 
percentage  

bladder 
VB 

> 0.83 > 0.93 Replanning not required <3% <6% 

> 0.50 <0.83 > 0.80 <0.93 Consider replanning > 3% <6% >6% <9% 

< 0.50 < 0.80 Recommended replanning >6% >9% 
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protocolli personalizzati [6]. Le verifiche pretrattamento permettono così di ottenere informa-
zioni sui cambiamenti di anatomia del paziente. Le differenze volumetriche degli OAR e del PTV 
[7] tra la simulazione e il trattamento possono essere di natura progressiva, randomica o mista 
[8]. 

I cambiamenti progressivi sono influenzati da fattori sistematici alle strutture irradiate (come, 
ad esempio, il “downsizing” o lo “shrinking” della patologia da irradiare); le variazioni rando-
miche sono indipendenti dai cambiamenti di volume e si manifestano a causa di una diversa 
localizzazione della patologia nel corso del trattamento. Le trasformazioni di natura mista com-
binano le caratteristiche di entrambe le variazioni precedenti. 

Affinché si raggiunga il migliore risultato in termini di efficacia e accuratezza del trattamento, 
si possono adottare diverse strategie per il controllo degli OAR e del movimento del PTV. Alcune 
strategie prevedono un intervento attivo sul paziente per la localizzazione di fiducial markers 
direttamente nel sito da irradiare [9][10], altri si limitano a pianificare correzioni online e offline 
delle variazioni che si riscontrano giornalmente durante le verifiche del posizionamento del pa-
ziente. Nel caso in cui vengano riscontrate discrepanze tra le immagini utilizzate per la pianifi-
cazione del trattamento e quelle di verifica, si può procedere alla modifica del piano di tratta-
mento per garantire gli obiettivi terapeutici. Le azioni che si intraprendono per modificare la 
terapia dei pazienti in caso di incongruenze rientrano nelle procedure di radioterapia adattiva 
ART (Adaptive RadioTherapy) [11]. 

Nei casi in cui le modifiche intercorrano nella frazione in corso si definisce una strategia di 
radioterapia adattiva online; nel caso in cui si utilizzi una statistica predittiva per definire i 
nuovi parametri di irradiazione si presenta una strategia di radioterapia adattiva Offline [12]. 

Nei trattamenti prostatici, le differenze da tenere sotto osservazione possono essere corrette 
con entrambe le strategie di ART [13]. Utilizzando la tecnica online si eliminano le incertezze 
geometriche interfrazione, compensando la variazione degli organi interessati al trattamento 

[14]. 

La tecnica offline permette di gestire le principali variazioni sistematiche proponendo una 
nuova distribuzione di dose, mediata dalle variazioni del target e degli OAR. La radioterapia 
adattiva è dunque uno strumento fondamentale per permettere un corretto svolgimento dei trat-
tamenti secondo i canoni qualitativi moderni. Il suo utilizzo consente di ridurre i margini del 
target secondo variazioni specifiche per ogni paziente, tenendo conto dei cambiamenti agli organi 
interni. 

I risultati [15] dei follow-up a lungo termine hanno mostrato risultati incoraggianti in termini 
di outcome e tossicità, sottolineando la forte correlazione tra gli effetti clinici della modifica 
dei PTV in base alle immagini acquisite e i trattamenti adattati. La maggior parte degli studi 
analizzati riflette sull’utilità della ART per la definizione di margini da CTV a PTV dettati dalle 
modifiche degli OAR [16]. In molti studi si ritrova anche la correlazione [17] tra i cambiamenti 
e la dose che raggiunge il target di terapia [18]. 
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Lo scopo del nostro lavoro è di elaborare dei protocolli adeguati ai livelli internazionali di 
qualità in caso di radioterapia alla prostata, focalizzando l’attenzione sugli OAR e i loro cam-
biamenti di volume durante il trattamento. Lo studio traslazionale retrospettivo si pone come 
obiettivo di indagare i limiti di accettabilità delle variazioni di retto e della vescica, nei tratta-
menti della prostata in pazienti a medio e alto rischio, in caso di radioterapia adattiva offline 
tramite fusione di immagini deformabili tra le CBCT giornaliere e la TC di simulazione. 

MATERIALI E METODI 

La difficoltà di riprodurre fedelmente il trattamento radiante nei pazienti affetti da tumore 
prostatico (medio e alto rischio) è dovuta ai cambiamenti fisiologici degli organi a rischio, della 
prostata e delle vescicole seminali. 

Protocollo IGRT 

 
Figura 1: Specifiche tecniche riguardanti i diversi protocolli di acquisizione immagini kVCBCT 

Per garantire un trattamento efficace, il protocollo di IGRT, nei trattamenti del distretto 
pelvico, prevede l’acquisizione giornaliera di immagini kV-CBCT prima di ogni seduta di terapia 
[19][20]. Le immagini sono acquisite secondo il protocollo pelvis [21] riportato in figura 1. 

Le immagini vengono controllate dal personale tecnico in modalità online match e dai medici 
radioterapisti in modalità offline review [22] a fine giornata o comunque prima di ogni terapia 
successiva. 
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La verifica delle immagini online e offline avviene secondo la schedulazione riassunta in Ta-
bella 1. 

Le prime 5 frazioni di terapia vengono controllate dal medico radioterapista in modalità “on-
line” e successivamente in “offline review”.  

Le immagini sono registrate secondo una fusione rigida basata sui reperi ossei contenuti in un 
FOV (Field Of View) definito il primo giorno di terapia dal medico radioterapista. 

 
Online Match Offline Review 

MONDAY RO RO 

TUESDAY RTT RO 

WEDNESDAY RTT RO 

THURSDAY RTT RO 

FRIDAY RO RO 
 
#5 FR RO RO 

Tabella 1: Pianificazione delle verifiche online e offline secondo il protocollo IGRT in uso (RO= Radiation 
Oncologist; RTT= Radiation Therapist) 

Linee guida alla valutazione delle immagini 

Affinché fosse possibile la verifica delle immagini CBCT secondo criteri univoci, sono state 
stilate delle linee guida condivise con tutto il personale che si occupa della validazione delle 
immagini. Le linee guida si occupano di definire un protocollo di simulazione e trattamento che 
prevede l’assunzione da parte del paziente di un volume d’acqua utile alla dislocazione delle 
anse intestinali rispetto al target ed una distensione delle pareti della stessa, e di un’attesa per 
la scansione per il raggiungimento di tale obiettivo. 

Inoltre, dopo l’acquisizione degli scanogrammi AP ed LL in fase di TC di simulazione, da 
protocollo, viene valutato lo stato dell’ampolla rettale e viene decisa dal medico l’eventuale 
necessità di somministrare al paziente un clistere per rimuovere eventuali feci o se inserire un 
sondino rettale per eliminare gas presenti. 

Dopo l’acquisizione della TC, in caso di riempimento vescicale inadeguato rispetto alle esigenze 
cliniche, si sollecita il paziente ad assumere un’ulteriore quantità di acqua o di attendere più 
tempo prima di ripetere la scansione. 

Non sono state date indicazioni speciali su diete o consigli nutrizionali da seguire per non 
incorrere in problematiche legate ai cambiamenti di abitudine dei pazienti. In caso di discrepanze 
tra le immagini di simulazione e quelle di posizionamento viene sempre richiesta la presenza di 
un medico radioterapista alla consolle dell’acceleratore e nei casi più particolari anche di un 
fisico sanitario. 
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I limiti di accettazione delle immagini risiedono nell’esperienza del medico radioterapista e 
quindi possono differire da un operatore ad un altro. A tal proposito, sono state valutate le 
CBCT pretrattamento, prendendo in considerazione solo quelle approvate per la terapia radiante. 

L’indagine effettuata si è avvalsa della sensibilità legata alla valutazione delle immagini bio-
mediche di diversi operatori esperti (tecnici adeguatamente formati e medici radioterapisti) al 
fine di ottenere una correlazione tra l’accettabilità delle immagini e i valori statistici dei volumi 
di interesse. 

Criteri di eleggibilità 

Per lo studio sono stati selezionati 23 pazienti affetti da adenocarcinoma della prostata, medio 
e basso rischio, sottoposti ad un trattamento radioterapico da 40 frazioni (2Gy/die per un totale 
di 80Gy) nel periodo compreso tra ottobre 2018 a maggio 2019 presso il centro di radioterapia 
ad alta specializzazione UPMC San Pietro di Roma. 

I pazienti sono stati trattati in posizione supina, con le braccia sopra il torace e le gambe 
posizionate su un sistema di immobilizzazione (Prostep Klarity). Sono state eseguite in totale 
1121 kV-CBCT pretrattamento ma sono state selezionate solo le 1080 kV-CBCT applicate per la 
terapia e non quelle scartate a causa di riempimenti di retto e vescica inadeguati. 

Radioterapia adattiva offline 

Nel campione esaminato, 14 pazienti hanno effettuato l’intero trattamento senza necessità di 
ripianificazione (Gruppo A), mentre 9 hanno avuto necessità di essere ripianificati (Gruppo B). 

 Quando necessaria, la richiesta di re-planning è stata effettuata dal medico radioterapista 
sulla base delle immagini CBCT, tenendo conto delle variazioni degli OAR durante le varie sedute 
di trattamento, e della conseguente variazione di posizione della prostata e delle vescicole 
seminali, unitamente alla dose da erogare al paziente.  

I pazienti che hanno effettuato ripianificazione offline sono stati identificati come riferimento 
per i limiti di accettabilità dei riempimenti dei volumi degli OAR mentre quelli che non hanno 
effettuato ripianificazione offline sono stati presi in considerazione per accertare se, utilizzando 
i limiti quantitativi di riempimento degli OAR, avrebbero effettuato o meno replanning.  

Il workflow offline utilizzato ha richiesto l’uso di verifiche pretrattamento kV-CBCT, la regi-
strazione delle stesse con le immagini della TC di simulazione e il calcolo delle variazioni di 
riempimento di retto e vescica. L’analisi della radioterapia adattiva offline è stata possibile 
grazie al software Velocity v4.0 (Varian Medical System, Palo Alto CA), che permette di valutare 
e di confrontare le immagini DICOM che vengono importate al suo interno tramite l’esecuzione 
di fusioni rigide o deformabili (DIR), al fine di effettuare analisi sui singoli voxel e di estrapolare 
dati quantitativi sull’andamento del trattamento e sui riempimenti degli OAR nel corso delle varie 
sedute di trattamento. 
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Queste metodiche di valutazione e di analisi delle immagini offline permettono di effettuare 
valutazioni di adaptive radiotherapy offline nel caso in cui vengano utilizzate apparecchiature 
che non consentono di effettuare adaptive radiotherapy online, e permettono di predire dei valori 
di cut-off da poter utilizzare per i trattamenti futuri, o di stabilire quali modifiche apportare ad 
un trattamento in corso in caso di necessità di re-planning. 

Le TC di simulazione con i relativi contorni di PTV e OAR sono state esportate dal TPS (Treat-
ment Planning System) ARIA v15.2 (Varian Medical System) unitamente alle CBCT giornaliere e 
le relative registrazioni rigide effettuate alla workstation del bunker durante i trattamenti. 

Tutti i dati sono stati importati nel software Velocity per la creazione di immagini adattate 
contenenti informazioni provenienti dalle TC e dalle CBCT per ogni singolo paziente. 

Fusione di immagini deformabile (DIR) e adaptive CT 

Le DIR utilizzate per questo studio sono state effettuate tra le immagini provenienti dalle 
simulazioni TC dei pazienti e le immagini kV-CBCT pretrattamento acquisite nel bunker di terapia. 

La registrazione di partenza utilizzata come riferimento per la creazione di immagini defor-
mabili è stata la registrazione rigida approvata per il trattamento radiante [23]. Tale registra-
zione ha permesso di correggere l’errore di setup (traslazionale e rotazionale) in quanto appli-
cata in modalità online prima della terapia. 

Per ottenere le DIR, la prima fase del workflow è stata la selezione sul software Velocity della 
fusione rigida di interesse; una volta selezionati i due volumi utili (registrazione rigida tra TC di 
simulazione e CBCT relativa alla seduta considerata di volta in volta), è stata lanciata la fusione 
automatica tramite una funzione chiamata “assessment-plan generator-actor” e sono stati seguiti 
i comandi dettati step by step dal software.  

È stata impostata dall’operatore TSRM una VOI all’interno della quale sono stati compresi 
retto, vescica e prostata attraverso un check sui tre piani anatomici (assiale, coronale e sagittale) 
ed è stato avviato il processo di adattamento delle immagini tramite fusione deformabile. 

Sono stati infine controllati dal TSRM i vettori delle modifiche deformabili dei vari voxel per 
controllare che non ci fossero distorsioni di immagini troppo significative che potessero inficiare 
la validità dell’analisi. 

Le DIR così ottenute, hanno permesso di correlare anche l’errore sistematico all’errore random 

[24]. Infatti, alla fine del procedimento automatico generato dal software Velocity, si sono rese 
disponibili delle immagini adattate tra TC e CBCT chiamate aCT (adaptive CT) [25]. 

Le aCT sono quindi immagini TC che contengono le informazioni dimensionali e spaziali delle 
CBCT ma hanno le caratteristiche di risoluzione, contrasto e rumore provenienti dalla TC di 
simulazione. La possibilità di utilizzare le unità Hounsfield delle aCT per il calcolo della dose 
agli OAR e al PTV è attualmente in analisi presso un altro studio. 
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Contornazione automatica 

La contornazione degli organi di interesse sulle CBCT è avvenuta in maniera automatica durante 
il processo di creazione delle aCT. Per assicurare l’efficacia della contornazione automatica sono 
state revisionate le immagini, valutate le registrazioni deformabili basate sulle registrazioni ri-
gide e accettati i contorni dei nuovi OAR. 

In nessun caso si è reso necessario intervenire manualmente per modificare il contorno auto-
matico. 

Coefficiente di somiglianza tra due volumi 

Lo studio delle CBCT e la creazione delle aCT con i volumi di interesse hanno permesso di 
stabilire quanto i nuovi OAR derivati dalle immagini pretrattamento siano differenti dagli stessi 
volumi contornati in fase di simulazione [26][27]. 

Attraverso le funzioni del software velocity, è stato possibile generare dei valori quantitativi 
distribuiti nel tempo dalle aCT sui riempimenti della vescica e del retto durante le varie sedute 
di terapia, ed attraverso questi dati è stato possibile estrapolare dei grafici per capire quanta 
deviazione c’è stata in questi valori rispetto alla baseline stabilita dalla TC di simulazione. 

Tuttavia, per permettere un confronto quantitativo efficace è stato preso in considerazione il 
coefficiente di Dice [28] che fornisce una misura di quanto siano sovrapposte due strutture simili 
ovvero quanto sia il loro volume condiviso. 

Il risultato è un numero in scala tra 0 e 1 dove: 

0 = le due strutture non hanno sovrapposizioni in comune o hanno volumi differenti; 

1 = le due strutture hanno volumi identici e sovrapposti. 

La formula utilizzata per il calcolo del coefficiente di Dice è stata: 

DSC (A, B)  =  
2|A ∩ B|

|A| + |B|
 

A: Volume del contorno su TC 

B: Volume del contorno su aCT 

∩ è la sovrapposizione dei due contorni [29] 
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RISULTATI 

I risultati ottenuti dall’analisi dei cambiamenti dei volumi degli OAR, in esame durante le 
verifiche di setup dei pazienti prostatici, sono stati divisi tra il campione di pazienti non sotto-
posti a re-planning (Gruppo A) e quelli che hanno avuto necessità di ripianificazione del tratta-
mento (Gruppo B). 

I medici radioterapisti non hanno avuto necessità di ripianificare i pazienti del gruppo A (Ta-
bella 2), per questo, le medie riscontrate possono essere utilizzate come limite di accettabilità 
delle immagini. 

Le medie raccolte nella Tabella 3 mostrano le percentuali di cambiamento di retto e vescica 
prima e dopo la ripianificazione. 

Solo in un caso si è potuta osservare una netta diminuzione della percentuale di cambiamento 
del volume della vescica. Nel resto dei casi non si è osservata differenza significativa tra i valori 
precendenti e successivi alla ripianificazione. 

I risultati inerenti dispersione, distribuzione e sovrapposizione dei volumi nei due gruppi di 
pazienti sono riportati nelle sottosezioni riguardanti il retto, la vescica e il coefficiente DICE. 

 
Tabella 2: Medie e coefficiente di DICE dei cambiamenti di volume di retto e vescica dei pazienti del 
gruppo A 
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Tabella 3 – Medie e coefficiente di DICE dei cambiamenti di volume di retto e vescica del gruppo B 

Retto 

La dispersione dei valori percentuali relativi al volume del retto risulta maggiore nei casi 
afferenti al gruppo A. La distribuzione delle percentuali di cambiamento del retto nel gruppo A 
ha avuto come valore IQR=5,55% (Q1=-4.06%; Q3= 1.49%) mentre nel gruppo B IQR=4,24% 
(Q1=-2,50%; Q3=1,75%). 

Vescica 

La dispersione dei valori percentuali relativi al volume della vescica risulta maggiore nei casi 
afferenti al gruppo A. La distribuzione delle percentuali di cambiamento della vescica nel gruppo 
A ha avuto come valore IQR=9,65% (Q1=-7,34%; Q3=2,31%) mentre nel gruppo B IQR= 
12,13% (Q1=-7,18%; Q3=4,96%). 
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Figura 2: Grafico della dispersione delle percentuali di cambiamento dei volumi del retto nei pazienti del 
gruppo A. In rosso la linea di tendenza. 

 

Figura 3 - Grafico della dispersione delle percentuali di cambiamento dei volumi del retto nei pazienti del 
gruppo B. In rosso la linea di tendenza 
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Figura 4 - Grafico della distribuzione delle percentuali di cambiamento dei volumi del retto nei pazienti 
del Gruppo A 

 

Figura 5 - Grafico della distribuzione delle percentuali di cambiamento dei volumi del retto nei pazienti 
del Gruppo B 
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Figura 6: Grafico della dispersione delle percentuali di cambiamento dei volumi della vescica nei pazienti 
del Gruppo A. In rosso la linea di tendenza. 

 

Figura 7: Grafico della dispersione delle percentuali di cambiamento dei volumi della vescica nei pazienti 
del Gruppo B. In rosso la linea di tendenza 
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Figura 8: Grafico della distribuzione delle percentuali di cambiamento dei volumi della vescica nei pazienti 
del Gruppo A 

 

Figura 9 - Grafico della distribuzione delle percentuali di cambiamento dei volumi della vescica nei pazienti 
del Gruppo B 
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Figura 10 - Box Plot dell'indice di DICE di retto e vescica nei pazienti del Gruppo A 

 

Figura 11 - Box Plot dell'indice di DICE di retto e vescica nei pazienti del Gruppo B 

Coefficiente di DICE 

Lo studio ha voluto indagare anche le variazioni geometriche nella dislocazione dei volumi. Il 
coefficiente di DICE nel gruppo A ha evidenziato una sovrapponibilità giornaliera della vescica 
in media pari a 0,91± 0,07. Nel gruppo B, la stessa sovrapponibilità ha raggiunto il valore medi 
di 0,92± 0,06. Il volume del retto ha avuto coefficiente di Dice medio pari a 0,87± 0,10 
(Gruppo A) e 0,89 ± 0,09 (Gruppo B). 
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DISCUSSIONE 

Nella radioterapia adattiva online, la maggior parte dell’attenzione viene posta alla valuta-
zione giornaliera del PTV e dei suoi cambiamenti di posizione, forma e volume. L’analisi degli 
OAR principalmente coinvolti nella valutazione giornaliera delle CBCT (retto e vescica) ha per-
messo di identificare parametri quantitativi in relazione a dati qualitativi utilizzati per l’accet-
tazione o il diniego delle immagini pretrattamento. 

Dall’analisi risulta evidente come la vescica sia l’organo a rischio che maggiormente influenza 
lo spostamento della prostata e delle vescicole seminali durante il trattamento, tanto da essere 
l’ago della bilancia nella maggior parte dei casi in cui si è resa necessaria la ripianificazione 
della terapia, a causa della differenza di volume giornaliera. Il retto risente in misura minore 
dei cambiamenti di volume giornalieri, anche in ragione delle procedure di correzione definite 
dal protocollo IGRT, ma risente maggiormente delle dislocazioni giornaliere.  

Nelle aCT di entrambi i gruppi, il retto aveva in media un coefficiente di Dice pari a 0,86 
(Gruppo A 0.87; Gruppo B 0.88), inferiore a quello della vescica pari a 0,92 (Gruppo A 0,91; 
Gruppo B  0,92), mentre le percentuali di cambiamenti di volume sono risultati minori nel caso 
del retto (Gruppo A:Min=-18,18%; Max=21.19%; Gruppo B: Min=-17,49%; Max=8,93%) ri-
spetto alla vescica (Gruppo A: Min=-21,64%; Max= 28,85%; Gruppo B: Min=-21,64%; 
Max=47,00%). 

La dispersione dei valori del retto risulta maggiore nei casi afferenti al gruppo A (IQR=5,55%) 
rispetto al gruppo B (IQR= 4,24%). Anche la dispersione dei valori percentuali relativi al volume 
della vescica risulta maggiore nei casi afferenti al gruppo A (IQR=9,65%) rispetto al gruppo B 
(IQR= 12,13%). Tali dati contribuiscono a sottolineare la validità delle operazioni di replanning, 
scelte in base alle immagini acquisite in fase di setup del paziente dal medico radioterapista. 

Nonostante le procedure di correzione dei riempimenti di volume del retto siano fondamentali 
per ottenere delle variazioni poco significanti tra una terapia e la successiva, la posizione dello 
stesso non viene garantita. Infatti, è stato possibile riscontrare coefficiente di DICE del retto 
pari a A 0,87±0,10 (MAX=1.00; MIN=0.24) per il gruppo A e 0,89±0,09 (MAX=1.00; 
MIN=0.27) per il gruppo B. 

Il riempimento della vescica risulta essere la criticità maggiore da tenere sotto controllo. Se 
è vero che è difficile ottenere sempre la stessa dimensione di volume, anche in presenza di un 
protocollo condiviso, è anche vero che la posizione della vescica è maggiormente riproducibile 
rispetto a quella del retto. Il coefficiente di DICE nel gruppo A ha evidenziato una sovrapponi-
bilità giornaliera della vescica in media pari a 0,91±0,13 (MAX=1,00; MIN=0,25). Nel gruppo 
B, la stessa sovrapponibilità ha raggiunto il valore medi di 0,92±0,08(MAX=0,99; MIN=0,57). 
I dati raccolti mostrano una efficacia, seppur minima, delle procedure di radioterapia adattiva 
offline rispetto al trattamento consecutivo non ripianificato in base ai cambiamenti dei volumi 
degli OAR dei pazienti. 
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CONCLUSIONI 
La valutazione di ripianificazione si basa su elevati standard qualitativi moderni. In assenza 

di infrastrutture adeguate alla radioterapia adattiva online, come apparecchiature ibride di ultima 
generazione, per garantire una terapia di elevata qualità, è necessario adottare procedure capaci 
di analizzare i dati a disposizione, come le immagini pretrattamento, secondo dei limiti di accet-
tazione delle variazioni di volume che siano il più possibile chiari e oggettivi. 

In presenza di IGRT giornaliero per la prostata, il parametro che meglio racchiude i limiti di 
accettabilità delle condizioni di retto e vescica nelle immagini kV-CBCT, in fase di controllo del 
posizionamento, è il coefficiente di somiglianza Dice. 

Dai risultati ottenuti si evince che il valore del coefficiente Dice è un indice utile per stabilire 
se la localizzazione dei volumi è sovrapponibile a quella della TC di simulazione. I valori di 
questo indice andrebbero perciò verificati, in fase di attuazione di un protocollo di Adaptive RT 
Offline, durante l’analisi delle immagini relative alle prime cinque frazioni di terapia, ritenute 
nella nostra pratica clinica il tempo minimo per stimare tempestivamente l’effettiva necessità di 
ripianificazione.  

Questo tempo risulterebbe altresì ragionevole per l’esecuzione dei calcoli utili a stabilire la 
necessità di replanning per i processi citati in precedenza. 

Poiché questo indice non prende in considerazione i volumi ma solo la loro sovrapponibilità 
geometrica, in caso di adozione di un workflow di radioterapia adattiva offline, si consiglia di 
effettuare anche un controllo delle medie dei volumi degli OAR, soprattutto per quel che concerne 
la vescica, più soggetta a cambiamenti di questo tipo che di variazioni della localizzazione spa-
ziale. 

Dalle analisi effettuate si può concludere che laddove si riscontrino dei valori di variazione 
dei volumi di vescica inferiori al 6%, non è necessaria la ripianificazione del trattamento. 

Al contrario, per valori superiori al 9%, è consigliabile attuare delle strategie di ripianifica-
zione. 

Questi valori statistici possono essere di supporto ma non possono sostituire la valutazione 
clinica del medico radioterapista. 

Percentuale di cambiamento di 
volume del retto 

Percentuale di cambiamento di 
volume della vescica  

Accettabilità delle immagini 
CBCT 

VR <3% VB <6% Ripianificazione non necessaria 

3%< VR <6% 6%< VB <9% Valutare ripianificazione 

VR >6% VB >9% Ripianificazione consigliata 
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